INSTYTUT PODSTAW INZYNIERII SRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. M. Sklodowskiej—Curie 34
41-819 Zabrze
tel. (+48-32) 271 64 81,271 70 40, fax (+48-32) 271 74 70
e-mail: ipis@ipis.zabrze.pl, Internet: www.ipis.zabrze.pl
NIP: 648-000-67-20

Znak sprawy: TG/2141-3/2015 Zabrze, 19.03.2015

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe wraz z instalacja automatycznego podajnika probek cieklych i
..headspace” do systemu chromatografii gazowej SHIMADZU GC 2010

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcow do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Zamawiajacy, na podstawie Art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z p6zn. zm.),
zwang dalej ustawg Pzp. przekazuje tre$¢ pytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1:
Czy w wyrazeniu: Minimalny zakres temperatury inkubacji od 30 °C do 200 °C

z nastawa co 1 sekunde mieli Panstwo na mysli nastawg co 1 stopien C?
Odpowiedz nr 1:
Tak, Zamawiajacy w wyrazeniu: Minimalny zakres temperatury inkubacji 30
°C do 200 °C z nastawa co 1 sekunde miat na mysli nastawe co 1 stopien C.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wprowadza zmiany w Specyfikacji
technicznej (zalaczniku nr 4 do SIWZ).
e W wymaganiach dotyczacych podajnika probek typu ,headspace™w
miejscu napisu: ,,Minimalny zakres temperatury inkubacji od 30 °C do
200 °C z nastawg co 1 sekunde” Zamawiajacy wprowadza napis
. Minimalny zakres temperatury inkubacji od 30 °C do 200 °C z
nastawa co 1 °C”.
e W parametrach oferowanego sprz¢tu w miejscu napisu: ,,Temperatura

inkubacji od ........ % do v °C z nastawg co 1 sekundg”
Zamawiajacy wprowadza napis ,,Temperatura inkubacji od ......... =
[ U °C z nastawag co 1 °C”.

Pytanie nr 2.

Czy w wyrazeniu: Regulowana szybkos$¢ nastrzyku od 0,01pl/sec do 250
pl/sec mieli Panstwo na mysli zakres od 0,01 pl /sec do 250 ul/sec?
nastawienia nastrzyku rzedu pl (piko to wartos¢ 10'?!) na sekunde nie sa
mozliwe w zadnych warunkach chromatograficznych.

Odpowiedz nr 2:
Zamawiajacy w Secyfikacji technicznej (zataczniku nr 4 do SIWZ) napisat
..Regulowana szybkos¢ nastrzyku od 0,01 ul /sec do 250 pl/sec™ i o tej tresci
Specyfikacje techniczng zamiescit dn.12.03.2015 na www.bip.ipis.zabrze.pl
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Pytanie nr 3.

Czy w wyrazeniu: Nastrzyk co najmniej w zakresie od 0,1pl do 500 pl; bez
koniecznosci  wymiany petli  (regulowana objetos¢ w  strzykawce
gazoszcezelnej) mieli panstwo na mysli nastrzyk w zakresie 0,1 pl do 500 pl?
Takie sg bowiem najczgsciej spotykane objetosci nastrzyku w chromatografii
gazowej.

Odpowiedz nr 3:
Zamawiajacy w Secyfikacji technicznej (zalaczniku nr 4 do SIWZ) napisat
.Nastrzyk co najmniej w zakresie od 0.1 ul do 500 ul.; bez koniecznosci
wymiany petli (regulowana objetos¢ w strzykawce gazoszcezelnej™ i o tej tresci
Specyfikacje techniczng zamiescit dn.12.03.2015 na www.bip.ipis.zabrze.pl.

W zwiazku z w/w zmiana Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert
do dnia 23.03.2015 do godz.10.00.




